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Č.protokolu : 1872/22 Vzorku odobral : objednávateľ

PROTOKOL O SKÚŠKACH  

 
Vzorka : 2558 č.odber. protokolu: neuvedené
Názov vzorky : Voda Quell po filtrácií
Miesto odberu vzoriek : 31655050 Phobos spol.s.r.o.  Južná trieda č.78  040 01 Košice
Miesto odberu : Iné Označ.výr.dávky : neuvedené
Dát.odberu : 27.4.2022 Dát.výroby : neuvedené DMT,DS : neuvedené
Vzork.množstvo : neuvedené Balenie : neuvedené Množstvo/hmotnosť vz.: : neuvedené
Krajina pôvodu : Slovenská republika
Určenie : TUZEMSKY TRH Deklarovaná kvalita : neuvedené
Vzorku prijal : Medvecová Dana Spôsob doručenia: Poslom
Dátum vykonania skúšok : 27.4.2022 - 2.5.2022

Výsledky skúšok

 
Chemické skúšky  

 
vzorka parameter metóda A/N  výsledky jednotka MRL/NPM LOQ  U(k=2)

2558 Arzén SOP 19 A 0,00050 mg/l 0,01 0,00005 19%
2558 Hliník SOP 19 A 0,01200 mg/l 0,2 0,00060 18%
2558 Antimón SOP 19 A <0,00200 mg/l 0,005 0,00200

 
Legenda :
MRL - maximálny reziduálny limit pre pesticídy a veterinárne liečivá  
NPM - najvyššie prípustné množstvo pre aditíva a kontaminanty  
LOQ - limit kvantifikácie   
A - skúška je vykonaná akreditovanou metódou  
U(k=2) - rozšírená kombinovaná neistota s faktorom pokrytia 2  
SOP 19 - Stanovenie parametrov hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou
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Neistota merania je stanovená v súlade s platnými technickými predpismi. Meradlá a meracie zariadenia použité  
na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.  
Tento protokol môže byť reprodukovaný iba celý, po častiach iba so súhlasom skúšobného laboratória. 
O vydaní kópií sa vedie záznam. Miesto výkonu skúšok typu A/N je totožné s adresou uvedenou v záhlaví.
Ak vzorku poskytol zákazník, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky. Výsledky sa vzťahujú
na vzorku tak, ako bola prijatá. Protokol nenahrádza rozhodnutia orgánov štátneho dozoru.  

Vypracoval a za odbornú stránku zodpovedá: Ing.Mariana Gubová
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1x archív
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